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Arbeitszeit:

1,7 Minuten Au�agerung Cleanius

4,0 Minuten Au�agerung herkömmliches Steckbecken

3,2 Minuten Ablagerung Cleanius

6,7 Minuten Ablagerung herkömmliches Steckbecken
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92% Patienten beklagen ein unbequemes Liegegefühl beim herkömmliches Steckbecken

34% Patienten beklagen ein unbequemes Liegegefühl bei Cleanius.

Patienten beklagen ein unbequemes Liegegefühl:
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76% Patienten beklagen ein unsicheres Liegegefühl beim herkömmliches Steckbecken

25% Patienten beklagen ein unsicheres Liegegefühl bei Cleanius

Patienten beklagen ein unsicheres Liegegefühl:



Bettenverschmutzung:

Hautirritationen, Rötung der Haut am Gesäß des Patienten:

18% keine
Hautrötung 62% leichte Hautrötung am Gesäß

16% starke
Hautrötung

49% Cleanius, keine Hautrötung am Gesäß 48% Cleanius, leichte Hautrötung am Gesäß 3%
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Gesäßverschmutzung des Patienten:

17% keine Gesäß-
verschmutzung 50% leichte Gesäßverschmutzung 33% starke Gesäßverschmutzung

29% keine Gesäßverschmutzung 61% leichte Gesäßverschmutzung 10% stark
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Dekubitusgefahr:

4% ringförmiger Abdruck am Gesäß

0% ringförmiger Abdruck am Gesäß

6%
leicht 3%91% keine Bettenverschmutzung bei Cleanius

 35% keine Bettenverschmutzung 45% leichte Bettenverschmutzung
20% starke 
Bettenverschmutzung 
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6%

45% das Bett sollte
neu bezogen werden 

20% das Bett muss
neu bezogen werden

3%
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57% - das herkömmliche Steckbecken hat sich am Gesäß festgesaugt 

0% - Cleanius kann sich nicht am Gesäß festsaugen

Ein Steckbecken kann sich am Gesäß des Patienten festsaugen:


